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Analizador de TOC TP BioTector B7000: hoja de información

Los analizadores de TOC TP BioTector B7000 se suministran con los manuales de BioTector B7000 TOC TN TP.
Los analizadores de TOC TP BioTector B7000 tienen los mismos componentes (p. ej., válvulas, bombas, tubos y
conexiones) que los analizadores de TOC TN TP y utilizan los mismos reactivos (p. ej., solución de limpieza de
TN y agua DI de TN). Por ello, sus pasos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento son los mismos.
La única diferencia entre los analizadores de TOC TN TP y TOC TP es que los analizadores TOC TP no miden el
nitrógeno total (TN). Por lo tanto, los ajustes, los mensajes y las funciones de software relacionadas con el TN
están desactivadas en el firmware de TOC TP.
Para los analizadores de TOC TP, ignore el contenido de los manuales de BioTector B7000 TOC TN TP referente
a los ajustes, las funciones y los mensajes de software relacionados con el TN.
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